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标准 (包含：年) 条款 编号 年代

IEC 60598-1:2014+A1:2017
IEC 60598-2-20:2022

20.13.3

表12.1-12.2 DSH0965A 2023
类别

照明设备

主题 关键词 制定 批准年代

跨接试验 -正常工作

-跨接试验

-表12.1-12.2

ETF5 2023年CTL
全体会议

问题

在跨接试验期间，安装表面测得的温度限值应为多少?该试验被认为是正常工作还是异常工作?

决议

只有电缆和灯座必须进行测量的。判定根据 IEC 60598-1的表（12.1-12.2）的限值进行。

注：跨接试验被认为是正常工作试验。

注释

本决议是更新旧的决议DSH0965(2010)，使其与新的标准版本一致。


